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RESUME 
L'imagerie moleculaire constitue une revolution pour la detection precoce de 
differentes formes de cancers, pour le developpement de nouveaux medicaments et 
pour F etude de processus biologiques a la base de la vie. La tomographie 
d'emission par positrons occupe une place de choix dans ce domaine puisqu'elle 
permet, d'une part, de comprendre les processus metaboliques au niveau tissulaire 
voire cellulaire, et d'autre part, par sa capacite d'obtenir des informations 
ultrasensibles et quantitatives; caracteristiques non presentes dans les autres 
modalites d'imagerie comme la tomodensitometrie et la resonance magnetique 
nucleaire. Dans le domaine de la recherche medicale, les sujets sont plus souvent 
qu'autrement des petits animaux tels que les souris et les rats modifies 
genetiquement. Pour tirer profit de 1'information transmise du petit animal, la 
resolution spatiale de 1'appareil, mesuree en mm, doit etre de 3 a 4 fois meilleure 
que celle necessaire chez l'etre humain. 
Les tubes photomultiplicateurs couples a une matrice de scintillateurs sont tres 
utilises pour leur faible cout par canal et leur niveau de bruit tres bas. Par contre, 
ceux-ci presentent une incertitude de codage et un effet paralysant important. De 
leur cote, les photodiodes a avalanche permettent une lecture individuelle des 
scintillateurs sans erreur de codage et offrent ainsi le potentiel d'ameliorer la 
resolution spatiale. Elles souffrent cependant d'un niveau de bruit electronique 
eleve qui complexifie la conception de circuits electroniques a tres faible bruit. 
Pour diminuer les couts du systeme d'acquisition, quelques cristaux peuvent etre 
accoles a une meme photodiode a avalanche. Des techniques de traitement de 
signaux, analogiques ou numeriques, servent alors au demultiplexage des deux 
cristaux. Certaines de ces techniques sont sous optimales par leur faible rendement 
ou par leur capacite de demultiplexage limitee. 
La methode proposee pour optimiser a la fois le rendement et la capacite de 
demultiplexage est l'utilisation du filtre de Wiener pour 1'identification du cristal 
excite par le rayonnement issu du sujet place dans le scanner. Le filtre de Wiener 
est un filtre optimum faisant partie d'une classe speciale du domaine du filtrage 
l 
adaptatif. Sa solution unique se trouve par un calcul mathematique simple et direct 
qui se prete parfaitement a 1'implantation dans une matrice de portes logiques 
programmable (FPGA). L'implantation de cet algorithme dans le scanner 
LabPET™ permettra a court terme d'ameliorer les performances de demultiplexage 
des detecteurs a base de photodiodes a avalanche couples a des cristaux ainsi que 
d'augmenter le taux de traitement de donnees a 1'interieur du scanner. A plus long 
terme, la sensibilite du scanner pourra etre bonifiee par le traitement des photons 
diffuses Compton entre cristaux qui augmenteront de facon importante le debit 
d'evenements a traiter par 1'algorithme. 
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AR De 1'anglais autoregressive, pour designer, dans le domaine du 
traitement de signal, un modele qui actualise sa sortie par 
ponderation des sorties anterieures 
ARMAX De 1'anglais autoregressive moving average with exogenous 
variable, pour designer, dans le domaine du traitement de signal, un 
modele qui actualise sa sortie par ponderation des entrees/sorties 
anterieures et d'une variable externe 
CAN Convertisseur analogique / numerique 
CDV Champ de vue d'un scanner 
DSP De 1'anglais digital signal processor, pour designer un 
microprocesseur optimise pour le calcul 
FPGA De 1'anglais, field programmable gate array, pour designer une 
matrice de portes logiques programmable 
keV Kiloelectronvolt 
LGSO Scintillateur de composition cristalline Luo.4Gdi.6SiC>5 
LMS De 1'anglais least mean square, pour designer une methode 
d'optimisation basee sur la moyenne du carre de l'erreur 
LYSO Scintillateur de composition cristalline Lui.gYo.iSiOs 
PDA Photodiode a avalanche 
PDC Preamplificateur de charges 
Phoswich De 1'anglais phosphors sandwich, pour designer un detecteur forme 
de plusieurs cristaux empiles 
RIF Pour designer, dans le domaine du traitement de signal numerique, 
un systeme a reponse impulsionnelle finie 
RLS De 1'anglais recursive least squares, pour designer une methode 
d'optimisation basee sur la somme du carre de l'erreur 
TDM Tomodensitometrie 
TEP Tomographic d'emission par positrons 
TPM Tube photomultiplicateur 
VHDL De 1'anglais very high speed integrated circuit hardware description 
language, pour designer le langage de programmation des circuits 
numeriques, dont les FPGA 
vni 
1 INTRODUCTION 
L'important degre de similitude genetique entre la souris et l'etre humain 
[Waterston et coll. 2002] [Goertzen et coll. 2002] a ouvert la porte a quantite de 
recherches dans de nombreux domaines tels que la biologie, la genomique et 
l'oncologie, pour n'en nommer que quelques-uns. Bon nombre de ces recherches se 
basent sur des methodes d'imagerie anatomique (imagerie par resonance magnetique 
(IRM), tomodensitometrie (TDM)) et metabolique (tomographic d'emission par 
positrons (TEP) et tomographic d'emission monophotonique (TEMP)) pour observer et 
comprendre le developpement de certaines maladies, mesurer l'efficacite et la specificite 
d'un nouveau medicament, detecter et traiter differentes formes de cancers, etc. Une 
methode bien connue pour etudier un metabolisme precis est d'administrer a un sujet un 
marqueur radioactif (ou radiotraceur) - soit une molecule a laquelle on substitue un 
atome stable par un isotope radioactif - dans le but d'en observer la concentration ou la 
dynamique de metabolisation [Massoud et coll. 2003]. L'imagerie moleculaire etudie 
revolution de marqueurs radioactifs specifiques alors que l'oncologie, par exemple, 
utilise majoritairement le glucose [Strauss et coll. 1991], un support metabolise par 
toutes les cellules. Contrairement au glucose, les radiotraceurs specifiques ne permettent 
par de relever les references anatomiques necessaires a la localisation du metabolisme 
qui doit done etre obtenue autrement [Lecomte et coll. 2002] [Beyer et coll. 2000]. Pour 
faciliter la localisation, les chercheurs ont propose de joindre 1'information anatomique a 
l'information metabolique [Townsend et coll. 2001]. La fusion de l'image provient alors 
d'information acquise sequentiellement. Ce type d'appareil presente son lot de 
problemes : recalage complexe d'images du au deplacement du sujet et aux mouvements 
de ses organes (poumons, par exemple) entre les deux acquisitions; resolution et champ 
de vue differents des deux appareils; assemblage complexe et augmentation du cout de 
1'appareil. Le Groupe de recherche en appareillage medical de Sherbrooke (GRAMS) et 
le Laboratoire de tomographic d'emission par positrons (LabTEP), tous deux de 
l'Universite de Sherbrooke, travaillent a la conception d'un appareil d'imagerie bi-
modal TEP/TDM pour petits animaux a systeme de detection unique, base sur des 
photodiodes a avalanche (PDA): le LabPET™ [Saoudi 1999b] [Fontaine et coll. 
2005a]. Ce scanner est concu en vue d'acquerir 1'information anatomique de la TDM et 
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1' information metabolique de la TEP. Des tests preliminaires ont demontre le 
fonctionnement du systeme de detection dans les deux modalites [Berard et coll. 2005] 
[Berard et coll. 2007]. Pour diminuer les couts de fabrication de l'appareil, les 
concepteurs ont fait appel a un detecteur constitue de deux types de cristaux couples a 
une PDA unique. Ce type de montage permet de diviser par deux le nombre de canaux 
d'acquisition electronique du systeme mais requiert l'utilisation de techniques de 
discrimination numerique de signaux pour la determination du type de cristal ayant 
absorbe le photon d'energie situe dans la gamme 30-511 keV. Plusieurs approches ont 
ete proposees pour accomplir cette tache le plus fidelement et efficacement 
possible. Parmi ces approches on retrouve la discrimination soit par la forme temporelle 
du signal [Saoudi et coll. 1999a] [Streun et coll. 2003], soit par le contenu frequentiel 
[Streun et coll. 2003] ou encore par identification iterative basee sur des modeles AR 
[Semmaoui et coll. 2005] ou ARMAX [Michaud et coll. 2003]. Aucune des alternatives 
proposees n'allie rapidite et justesse. L'augmentation de la rapidite d'execution de 
1'algorithme d'identification ouvrirait la porte au traitement en temps reel des diffusions 
Compton entre cristaux en TEP ainsi que des photons rayons-X en TDM par comptage 
de photons. Ces travaux de maitrise visent a augmenter de facon significative le 
rendement de ralgorithme d'identification AR-LMS utilise presentement dans le 
scanner LabPET™ tout en preservant les performances discriminatoires. 
L'approche envisagee pour accelerer le traitement necessaire a 1'identification est 
d'implanter ralgorithme a l'interieur d'un FPGA qui s'avere le dispositif electronique 
de choix pour les algorithmes numeriques a haut degre de parallelisme. Bien entendu, 
1'algorithme qui y sera implante devra se preter a cette mise en parallele. Le present 
memoire sera separe en cinq sections : 
La section 2 presentera en premier lieu les principes physiques rencontres en TEP et en 
TDM. II sera aussi question des problemes qui limitent les performances de ces 
modalites d'imagerie. Les caracteristiques et 1'architecture du scanner auquel ces 
travaux de maitrise sont dedies seront exposees, ce qui aidera a comprendre les 
frontieres du projet. 
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La section 3 traitera du probleme de parallaxe, des methodes qui servent a l'attenuer et 
des moyens qui permettent d'ameliorer ingenieusement la resolution spatiale des 
tomographes. La discussion se tournera ensuite vers les detecteurs de type phoswich, 
leurs utilites et ce qu'ils impliquent en termes de traitement numerique de signal. Pour 
finir, les principes de 1'identification de systeme seront exposes ainsi que les raisons qui 
ont mene a la selection de la methode de resolution du probleme souleve par ces travaux 
de maitrise. 
La section 4 presentera chacune des etapes de pre-traitement et post-traitement des 
signaux necessaires au bon fonctionnement de l'algorithme developpe dans ces travaux, 
soit le filtre de Wiener. 
La section 5 presentera en details le fonctionnement du filtre de Wiener et fera etat des 
resultats d'identification obtenus et ce, sous la forme d'un article publie en juin 2008 
dans le journal IEEE Transactions on Nuclear Science. 
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CONCEPTS FONDAMENTAUX ET PRESENTATION DU LABPET™ 
Comme il a deja ete mentionne, les algorithmes developpes dans ce projet de maitrise 
doivent etre integres au scanner LabPET™. Ce scanner dedie aux etudes sur les petits 
animaux peut, a l'aide des memes chatnes de traitement electronique, obtenir 
rinformation anatomique et metabolique du sujet. L'information metabolique s'obtient 
de la TEP et rinformation anatomique, de la TDM. Les principes sous-jacents a ces 
deux methodes d'imagerie font l'objet du present chapitre. 
Tomographie d'emission par positrons 
La TEP tire profit des isotopes radioactifs caracterises par un noyau atomique instable a 
cause d'un rapport protons/neutrons trop eleve [Cherry et coll. 2003]. Ces isotopes ont 
tendance a se stabiliser par le biais d'une disintegration radioactive. Dans le cas present, 
la desintegration se traduit par la conversion d'un proton en un neutron dont resultera 
i 1 Q 
remission d'un positron e et d'un neutrino v. Par exemple, un atome de fluor-18 ( F) 
1 S 
devient un atome d'oxygene-18 ( O) en emettant un positron et un neutrino (Figure 
2.1). 
Figure 2.1 Desintegration radioactive de type Beta 
Suite a la desintegration, le positron e+ emis parcourt une distance (TABLEAU 2.1) qui 
est fonction de son energie cinetique d'emission ainsi que de la densite d'electrons du 
milieu environnant. A la fin de sa course, lorsque l'energie cinetique du positron est 
presque nulle, il entre en collision avec un electron e~ provoquant ainsi 1'annihilation des 
deux particules. L'energie ainsi obtenue, selon la relation E = mc2 et du principe de 
conservation de l'energie, est transformee en deux photons emis de facon colineaire, et 
possedant chacun une energie dans le spectre des gammas (y), soit 511 keV (Figure 2.2) 
[Raiche 1983]. Les photons de 511 keV voyagent a l'interieur du scanner et sont arretes 
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par les detecteurs formes de cristaux contenant des materiaux lourds comme le lutecium 
ou le bismuth. L'energie absorbee par le cristal est convertie en lumiere dans le spectre 
visible, lumiere qui est transformed en courant electrique a l'aide d'un tube 
photomultiplicateur ou encore, comme dans le cas du LabPET™, d' une photodiode a 
avalanche (PDA). Les detecteurs sont places en anneau tout autour du sujet pour former 
la camera (Figure 2.2). Une chaine d'acquisition electronique amplifie les signaux issus 
du detecteur et extrait le moment t [Leroux et coll. 2003] de 1'interaction des photons de 
511 keV ainsi que l'energie Q deposee dans ces derniers. C'est a partir de ces 
informations et de la position des detecteurs definissant la trajectoire dans le champ que 
1'image metabolique sera reconstruite. 
TABLEAU 2.1. DISTANCE MOYENNE D'ANNIHILATION D'UN POSITRON 
(DANS L'EAU) PAR RAPPORT A SON SITE D'EMISSION POUR DIFFERENTS 





















Figure 2.2 Annihilation du positron et detection des photons de 511 keV 
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Les evenements sont ensuite traites par un engin de detection de coincidences qui 
determine les evenements provenant potentiellement d'une meme annihilation en se 
basant sur des considerations geometrique, energetique et temporelle [Tetrault et coll. 
2005]. On dit qu'il y a coincidence lorsque deux evenements possedant une energie 
suffisante et recoupant le champ de vue du scanner sont detectes a l'interieur d'une 
fenetre temporelle predeterminee; la largeur optimale de cette fenetre est determinee 
experimentalement suivant la resolution en temps du systeme d'acquisition. Le systeme 
de detection fait face a plusieurs types de coincidences qui doivent etres distinguees les 
unes des autres pour optimiser le rapport signal a bruit. En effet, tandis que les 
coincidences reelles (Figure 2.3.a) informent sur la trajectoire de 1'annihilation, les 
coincidences a photons diffuses (Figure 2.3.b) ainsi que les coincidences fortuites 
(Figure 2.3.c) injectent du bruit dans l'image. Une coincidence diffusee survient 
lorsqu'un photon, ou les deux, issus de 1'annihilation est devie avant la detection. La 
fortuite est detectee, lorsque deux photons ne provenant pas de la meme annihilation 
sont enregistres a l'interieur de la fenetre de coincidence. Pour obtenir une bonne qualite 
d'image, seule les coincidences reelles devraient etre conservees. 
(a) - Reelle (b) - Diffusee (c) - Fortuite 
Figure 2.3 Types de coincidences 
Deux modes de diffusion peuvent affecter la trajectoire d'un photon: la diffusion 
coherente et la diffusion Compton. La diffusion coherente se traduit par un changement 
de trajectoire du photon incident sans perte d'energie. Le photon qui subit une telle 
diffusion est automatiquement confondu par le systeme de detection avec un rayon y non 
diffuse. Pour des photons d'une energie de 511 keV, la probabilite que ce type 
d'interaction se produise est faible tout comme la moyenne du spectre de deviation 
angulaire enregistree [Knoll 2000], ce qui explique qu'en TEP cet effet est generalement 
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neglige. La diffusion Compton represente, de son cote, une importante proportion des 
photons detectes et doit done etre considered par le systeme de traitement des donnees. 
La diffusion Compton a lieu lorsque le photon incident interagit directement avec un 
electron e~du milieu environnant (Figure 2.4). Le photon incident transmetune partie de 
son energie a 1'electron puis change de trajectoire. 
Figure 2.4 Diffusion de type Compton 
L'energie du photon diffuse, et consequemment sa longueur d'onde, depend de la 
deviation angulaire 0du rayon incident et suit la relation [Knoll 2000]: 





ou Ei correspond a l'energie du photon incident, 6 a Tangle forme entre la trajectoire du 
photon incident et celle du photon diffuse, m a la masse du photon et c a la vitesse de la 
lumiere. Bien que les rayons diffuses par effet Compton contiennent de Tinformation 
pertinente a la reconstruction de V image, leur traitement necessite une etude statistique 
evoluee liee a l'incertitude de la mesure de la deviation angulaire et du contenu 
energetique, ce qui explique qu'ils ne soient pas consideres par le systeme. A cet effet, 
les photons dont l'energie est inferieure a un certain seuil sont simplement consideres 
corame ayant subi une diffusion Compton et rejetes, faute d'outils capables de realiser le 
traitement de facon assez precise et dans des delais raisonnables. 
D'autre part, les coincidences fortuites occupent une part importante des coincidences 
detectees par le systeme. II faut comprendre que les emissions de photons 511 keV ont 
une distribution spatiale tridimensionnelle uniforme. II devient done tres probable de 
mesurer deux photons 511 keV provenant de deux annihilations distinctes dans une 
fenetre de temps determinee. Theoriquement, le taux de detection de coincidences 
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fortuites (Cf0rtuit) propre a deux canaux presente une distribution statistique uniforme face 
au decalage temporel Tinter-canaux (Figure 2.5). Sa valeur se calcule a l'aide des taux 
de comptage d'evenements rx et ry des canaux x et y par : 
d 
c = T • r 
,_ fortuit x y 
dT (2-2) 
On peut estimer le taux de detection de coincidences fortuites pour une fenetre de 
coincidence 27 par: 
Cjo»*=lT-rx-ry (2-3) 
L'evaluation du taux de detection des coincidences fortuites peut etre realisee par une 
methode alternative, soit celle de la fenetre decalee [Tetrault et coll. 2005]. Sachant que 
la distribution statistique du taux de detection des coincidences fortuites est uniforme 
pour tous les delais T entre canaux, l'utilisation d'une fenetre de detection hors de la 
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Figure 2.5 Distribution temporelle des coincidences 
Une fois le taux de coincidences fortuites evalue, il peut etre soustrait au taux de 
coincidences total (promptes) pour obtenir le taux de coincidences vraies. 
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Tomodensitometrie 
La tomodensitometrie est une methode d'imagerie dite de transmission par opposition a 
la TEP ou les photons sont emis de l'interieur du sujet. Une source rotative S emet un 
flux de rayon-X d'intensite I0 en direction de l'objet positionne a l'interieur du champ de 
vue (CDV) de l'appareil (Figure 2.6). Les detecteurs, places tout autour de l'objet, 
enregistrent l'intensite /, resultant de 1'attenuation engendree par les tissus situes sur la 
trajectoire du flux incident selon [Mahesh 2002] : 
lt=I„e" (2-4) 
ou (\ est le coefficient d'attenuation lineaire propre au tissu et Ax, sa longueur. 
L'operation precedente peut etre vue comme la projection unidimensionnelle, analogue 
a la radiographic planaire traditionnelle, d'une tranche bidimensionnelle de l'objet. Pour 
etre en mesure de visualiser la tranche dans son espace bidimensionnel original, il suffit 
de projeter l'objet a intervalles angulaires reguliers entre 0° et 180° puis d'appliquer un 
algorithme de reconstruction d'image base sur la transformation de Radon inverse, telles 
la projection arriere et la projection arriere filtree [Paulus et coll. 2000]. 
Figure 2.6 Fonctionnement de la tomodensitometrie 
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L'optimisation du contraste entre les differents tissus du sujet, qu'il soit humain ou 
animal, passe par une bonne comprehension des principes physiques a la base de 
1'attenuation de l'intensite des rayon-X par leur passage dans un materiau [Cho et coll. 
1975]. L'attenuation globale est decrite par le facteur d'attenuation lineaire : 
M ~ MPhotoelectrique r^Compton {*•'->) 
ou jUphotoeiectrique est le facteur d'attenuation attribuable aux interactions photoelectriques 
des photons avec les atomes du tissu irradie tandis que le facteur fdcompton tient compte 
des interactions de type Compton. 
Lors d'une interaction de type photoelectrique, un electron d'une orbite interne d'un 
atome est libere et ce, en absorbant completement l'energie du photon incident. Bien 
que la relation theorique quant a la probabilite Prphotoaectrique de ce type d'interaction 




^Photoelectrique ** p 3 (^~6) 
ou Zsjf represente le numero atomique effectif d'un tissu et E, l'energie du photon 
incident. A titre indicatif, le numero atomique effectif approximatif d'un muscle est de 
7.4, celui du gras de 5.9 et celui d'un os de 20. 
D'autre part, on parle d'interaction Compton lorsqu'un photon devie de sa trajectoire 
suite a une collision avec un electron au cours de laquelle il lui transfere une partie de 
son energie. La probabilite PrCompton qu'une telle interaction ait lieu est proportionnelle a 
la densite ydfe^ d' electrons du tissu : 
^compton ~ PES (2-7) 
La densite approximative d'electrons des muscles est de 3.36 x 1023 electrons/g, celle du 
gras de 3.16 x 1023 electrons/g et celle des os de 5.55 x 1023 electrons/g. 
L'interaction responsable d'un haut degre de contraste entre les differents tissus d'un 
sujet est celle de type photoelectrique puisqu'elle est proportionnelle au cube du numero 
atomique effectif des tissus pour une energie donnee. Par contre, ce type d'interaction 
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est aussi inversement proportionnel au cube de l'energie des rayons-X incidents; cette 
interaction est favorisee a basse energie. II est toutefois impraticable, en TDM, d'utiliser 
un tube a rayons-X de tres faible energie. En effet, il serait difficile de detecter les 
photons a l'aide du systeme d'acquisition electronique, sans compter que seule une 
infime partie des photons emis atteindraient les detecteurs; la majorite d'entre eux 
seraient absorbee par le sujet ce qui le surexposerait a la radiation. De plus, ce 
phenomene est module par les dimensions du sujet i.e. la distance que doivent parcourir 
les rayons-X a l'interieur du sujet avant d'atteindre les detecteurs. En resume, deux 
facteurs s'opposent dans le choix de l'energie du canon a rayon-X : obtenir une bonne 
statistique dans des delais raisonnables et favoriser 1'interaction de type photoelectrique 
face a celle de type Compton. Pour des tomodensitometres pour petits animaux, un 
canon rayon-X d'energie autour de 25 keV s'avere un bon choix [Paulus et coll. 2000]. 
2.2.1 Tomodensitometrie par mesure de flux ou comptage de photons 
La tomodensitometrie traditionnelle mesure l'intensite du flux de rayons-X qui atteint 
les detecteurs, ce qui revient a une integration a memoire finie de l'energie deposee de 
chaque rayon-X qui interagit avec le detecteur. De son cote, la TDM par comptage de 
photons releve pour chaque detecteur le nombre de photons detectes par unite de temps 
et niveau energie [Francke et coll. 2001]. Ces donnees servent ensuite a la 
reconstruction de 1'image. Pour certains types de recherches, il est possible qu'on 
s'interesse seulement a une gamme d'energie, ce qui favoriserait nettement l'utilisation 
d'un TDM par comptage de photons. De plus, la TDM par comptage de photons donne 
la possibility d'utiliser le systeme de detection de la TEP [Berard et coll. 2005]. 
2.3 LabPET™ : Tomographe d'emission par positrons / Tomodensitometre 
Le LabPET™ a ete concu pour observer un sujet en mode TEP ou en mode TDM a 
comptage de photons. Bien qu'a l'heure actuelle l'electronique du scanner soit en 
mesure de le faire, le montage mecanique et 1'interface utilisateur ne le permettent pas. 
Neanmoins, l'anneau du LabPET™ est de 16.2 cm de diametre, offrant un champ de 
vue de 11 cm de diametre, et d'une profondeur de 3.75 cm ou de 7.5 cm. L'acquisition 
des signaux qui meneront a la reconstruction de 1'image debute aux detecteurs de 
photons. Ces derniers sont construits en matrice 2 x 4 de scintillateurs dont chaque 
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cristal a un volume de ~ 2 x 2 x 10 mm3 (Figure 2.7). Le cote court (2 pixels) de la 
matrice est constitue de deux materiaux separables par traitement numerique de signal, 
soit le Lui.QYo.iSiOs (LYSO) et le LucuGdi.eSiOs (LGSO), tous deux couples a la meme 
photodiode a avalanche (PDA), ce qui diminue d'un facteur deux le nombre de chaines 
d'acquisition electroniques du scanner. 
Figure 2.7 Mecanique du detecteur 
La PDA (Figure 2.8) convertit la lumiere emise par la detection des rayons-y ou des 
rayons-X par un des cristaux en courant electrique de faible intensite. Le 
preamplificateur de charge (PDC) a faible bruit [Robert et coll. 2003] transforme le 
signal de courant en un signal de tension avec un facteur d'integration a memoire finie. 
L'integration du signal sert a la mesure du contenu energetique depose dans le cristal par 
le photon incident. Le signal est ensuite numerise par le convertisseur 
analogique/numerique (CAN) puis envoye a la matrice de portes logiques programmable 
(FPGA) d'acquisition. 
En mode TEP, la principale tache du FPGA d'acquisition est d'enregistrer les signaux 
detectes ainsi que le moment de leur arrivee, puis de les formater en vue de leur 
traitement dans le processeur de signaux numeriques (DSP). Lorsque le DSP retourne 
les donnees traitees au FPGA d'acquisition, ce dernier les achemine a un engin de tri, un 
second FPGA qui s'occupe d'ordonner chronologiquement les evenements provenant de 
six FPGA d'acquisition. Les donnees triees de quatre FPGA de tri sont envoyees a un 
troisieme FPGA, le FPGA de coincidence (COIN). Ce dernier associe les evenements 
qui se trouvent a l'interieur de la meme fenetre temporelle, valide leur positionnement 
geometrique dans le scanner puis envoie le resultat a l'ordinateur. 
En mode TDM, le FPGA d'acquisition compte le nombre de detections observees et 
envoie periodiquement le resultat a l'ordinateur. 
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Dans les deux cas, l'ordinateur s'occupe de la reconstruction de l'image et du controle 
des cartes du scanner (debut/arret acquisition, polarisation des PDA, selection du mode 
TEP ou TDM, etc.) ainsi que de leur observation (taux de comptage de chaque canal, 












Figure 2.8 Architecture electronique du LabPET™ 
Ce chapitre a couvert les principes generaux a la base de la TEP et de la TDM, des 
phenomenes physiques jusqu'a la reconstruction de 1'image fonctionnelle ou 
structurelle, selon la methode d'imagerie. La derniere section du chapitre a mis en 
lumiere 1'architecture electronique du scanner developpe par le GRAMS, soit le 
LabPET™, qui servira de plate-forme materielle pour 1'implantation de l'algorithme 
congu dans le cadre de ces travaux de maitrise. 
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3 SYSTEME DE DETECTION A BASE DE CRISTAUX MULTIPLEXES 
En TEP, de meme qu'en TDM, ces travaux de maitrise utilises avec un detecteur 
phoswich peuvent servir soit a la correction du probleme de parallaxe par la mesure de 
profondeur d'interaction dans le cristal, soit a 1'augmentation de la resolution spatiale de 
l'appareil par le partage d'un canal d'acquisition electronique entre plusieurs cristaux. 
Par le passe, des methodes visant l'un ou l'autre de ces objectifs ont ete developpees. 
Elles serviront de references pour la comprehension du probleme et permettront de 
mettre en perspective les avantages et inconvenients propres a chaque methode. Pour 
terminer, les raisons qui justifient le choix du filtre de Wiener comme domaine d'etude 
seront exposees. 
3.1 Probleme de la parallaxe 
Le probleme de la parallaxe provient de la longueur non negligeable des detecteurs qui 
suivent l'axe radial de l'anneau du scanner et se traduit par une diminution de la 
resolution de l'appareil dans les zones distantes du centre de l'anneau [MacDonald et 
coll. 1998]. La dimension importante des detecteurs dans l'axe radial de l'anneau est 
necessaire pour obtenir une bonne capacite d'arret de la part des detecteurs i.e. qu'une 
part importante des photons qui traversent la tranche couverte par les cristaux est 
absorbee. Le probleme de parallaxe n'apparait pas lorsque les photons qui proviennent 
de 1'annihilation passent a proximite du centre de l'anneau (Figure 3.1.a). Dans ce cas, 
l'erreur maximale sur l'estimation de la ligne de reponse (LDR) se resume a la surface 
du cristal tangente a l'anneau i.e. a la resolution de l'appareil. Par contre, plus le centre 
de l'anneau est eloigne de la trajectoire empruntee par les photons d'annihilation (Figure 
3.1.b), plus le facteur d'incertitude sur l'estimation de la LDR augmente. En effet, les 
photons peuvent maintenant etre arretes par n'importe quel detecteur se trouvant sur le 
trajet des photons, ce qui accroit 1'incertitude sur la LDR. Dans le cas illustre, la LDR 
retenue relie les deux cristaux par le centre de leur face avant au lieu de l'endroit precis 
ou les photons ont ete detectes, ce qui engendre la parallaxe. 
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(a) - La LDR est convenablement (b) - La LDR est mal estimee lorsque la 
estimee lorsque la trajectoire des trajectoire empruntee par les photons est 
photons passe a proximite du centre de eloignee du centre de l'anneau 
l'anneau 
Figure 3.1 Exposition du probleme de parallaxe 
II est toutefois possible de diminuer le probleme de parallaxe tout en preservant le bon 
pouvoir d'arret des detecteurs en positionnant une PDA a chaque extremite des 
detecteurs (Figure 3.2.a) [Gramsch et coll. 2003]. Le rapport energetique collecte des 
PDA permet de determiner la profondeur d'interaction du photon dans le detecteur. Une 
autre methode est basee sur l'utilisation de detecteurs formes de plusieurs types de 
cristaux - aux caracteristiques dynamiques differentes - empiles dans l'axe radial de 
l'anneau (Figure 3.2.b), un agencement communement appele phoswich [Saoudi et coll. 
1999]. Les methodes utilisees pour la determination du cristal recepteur feront l'objet 
d'une section subsequente (section 3.3). 
(a) - Mitigation de la parallaxe par (b) - Mitigation de la parallaxe par 
detecteur a deux PDA detecteur phoswich 
Figure 3.2 Mitigation du probleme de parallaxe 
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Augmentation de la resolution spatiale 
Augmenter la resolution spatiale des scanners medicaux est encore aujourd'hui dans la 
mire des chercheurs, surtout pour les scanners pour petits animaux qui s'averent des 
outils de predilection dans plusieurs domaines de recherche, dont l'imagerie 
moleculaire. Neanmoins, les couts lies a 1'augmentation de la resolution spatiale doivent 
toujours etre limites, ce qui a amene les chercheurs a faire preuve d'ingeniosite dans 
l'elaboration de nouveaux concepts. Parmi les methodes developpees, on note 
l'utilisation d'une matrice de cristaux couplee a un tube photomultiplicateur (TPM) ou a 
une PDA, specialement con9ue pour etre sensible a la position d'entree du photon 
[Huber et coll. 2001] [Shah et coll. 2004]. 
Les TPM sensibles a la position sont formes d'une photocathode, d'une matrice de 
dynodes, d'une couche d'anodes rectiligne et parallele dans le plan X, d'une autre dans 
le plan Y et d'une dynode planaire (Figure 3.3). Lorsqu'un photon subit une interaction 
photoelectrique avec un atome de la photocathode, un photoelectron est emis puis 
accelere vers la matrice de dynodes par un champ electrique important. Par la suite, le 
photoelectron frappe une dynode, ce qui produit une emission secondaire de plusieurs 
electrons qui se trouvent acceleres jusqu'a leur arrivee a une dynode de 1'etage suivant. 
Le nombre d'electrons emis par les dynodes augmente d'etage en etage pour atteindre 
un facteur d'amplification totale de l'ordre de 106. Une fois le dernier etage de la 
matrice de dynodes atteint, les electrons sont reflechis par la dynode planaire, puis 
captes par les anodes. La position d'entree, en x et en y, des electrons dans le quadrillage 
anodique est evaluee a l'aide de deux electrodes connectees aux anodes peripheriques et 
reliees aux autres par un reseau de resistances de fa?on a moduler 1'amplitude du signal 





La position obtenue de 1'equation 3-1 doit etre corrigee pour compenser la distorsion en 
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Figure 3.3 Schema general d'un TPM sensible a la position [Hakamata et coll. 2006] 
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Figure 3.4 Reseau anodique d'un TPM sensible a la position [Hakamata et coll. 2006] 
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Figure 3.5 Resolution en position d'un TPM sensible a la position [Hakamata et coll. 
2006] 
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En ce qui a trait a la PDA sensible a la position, les electrons liberes par 1'absorption du 
photon incident sont recoltes par une plaque conductrice, a resistivite non negligeable, 
dont les quatre coins sont munis d'une electrode receptrice (Figure 3.6). La position est 
evaluee selon l'energie captee de chaque electrode [Shah et coll. 2004] : 
x = 
y = 
_(B + C)-(A + D) 
A+B+C+D 
(A + B)-(C + D) (3-2) 
A+B+C+D 
Lorsqu'une telle PDA est couplee a une matrice de cristaux, il est possible de determiner 
le cristal responsable de l'arret du photon incident. Encore ici, revaluation de la position 
d'arrivee du photon doit tenir compte de la distorsion en coussin de la resolution en 
position (Figure 3.7). 
Figure 3.6 Schema general d'une PDA sensible a la position 
Figure 3.7 Resolution en position d'une PDA sensible a la position [Shah et coll. 2004] 
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La distorsion en coussin des TPM et PDA sensibles a la position a pour effet de 
diminuer la resolution spatiale de l'appareil. De plus, le partage du TPM ou de la PDA 
entre plusieurs cristaux limite de facon importante les taux de comptage admissibles sur 
chaque cristal. 
Une autre approche utilise les memes principes que la mitigation du probleme de la 
parallaxe par un detecteur phoswich, mais cette fois, avec des cristaux agences cote a 
cote de facon a augmenter la resolution spatiale tout en gardant un nombre relativement 
bas de canaux electroniques. 
3.3 Discrimination de cristaux dans un detecteur phoswich 
Pour identifier le cristal responsable de 1'absorption du photon dans un detecteur 
phoswich, certaines methodes utilisent les caracteristiques temporelles du signal [Saoudi 
et coll. 1999] [Streun et coll. 2003]. Par caracteristiques temporelles, on entend : temps 
de montee, temps de decroissance, amplitude relative a 1'amplitude maximum 
enregistree suite a un delai predetermine apres 1'apparition du signal, etc. D'autres 
methodes s'appuient sur le traitement de signal, a proprement parler, pour 
1'identification du cristal scintillateur. La transformation du signal dans le domaine 
frequentiel a l'aide de la transformee de Fourier discrete suivie de son analyse compte 
parmi ces methodes [Streun et coll. 2003]. L'identification de systeme, issue de la 
theorie des systemes et de l'asservissement, est une avenue tres prometteuse etudiee 
depuis quelque temps; ses fondements seront presentes dans la section suivante 
[Michaud et coll. 2003] [Semmaoui et coll. 2005]. 
3.3.1 Identification de systeme 
Le domaine de 1'identification de systeme est en plein essor et a comme principal 
objectif de transposer un systeme reel, souvent complexe, a l'interieur d'un modele plus 
ou moins complexe [Haykin 2001], offrant une multitude de possibilites : analyse 
simplified, compression de la parole, controle, discrimination de signaux, etc. La 
transposition s'execute de facon automatique en tant que tel, mais necessite une 
connaissance minimale du systeme reel de maniere a obtenir une solution valable. Par 
exemple, 1'identification d'un systeme fortement non lineaire par une methode dediee 
aux systemes lineaires et invariants dans le temps resultera en une solution non 
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representative du systeme. Dans le cas a l'etude, le systeme a identifier/discriminer, soit 
le cristal, ainsi que le reste de la chaine d'acquisition, sont des systemes lineaires et 
invariants dans le temps; cette section se limitera a l'exposition de cette branche de 
1'identification. 
Le principe a la base de 1'identification de systeme est tres simple (Figure 3.8) [Ljung 
1999]. Un signal x(n) est injecte a l'entree du systeme reel ainsi qu'a l'entree de 
l'identificateur. L'objectif de ce dernier est alors d'ajuster, par l'entremise de 
1'algorithme d'adaptation, les parametres du modele (filtre adaptatif) fourni par le 
concepteur, de sorte que sa sortie y(n) se rapproche le plus possible de la sortie du 
systeme reel d(n). Une multitude d'algorithmes d'adaptation aux caracteristiques 








Figure 3.8 Principes generaux d'identification de systemes 
L'identification d'un sous-systeme dont l'entree et la sortie ne sont pas accessibles 
directement demande une legere modification du principe de base. D'abord, il faut 
determiner l'entree et la sortie du systeme complet, puis isoler virtuellement le sous-
systeme a identifier du reste du systeme (Figure 3.9). On construit alors, soit de maniere 
theorique ou empirique, un modele representant le systeme total en prenant soins 
d'exclure le sous-systeme a identifier. Pour proceder a 1'identification du sous-systeme, 
il ne reste qu'a appliquer la demarche utilisee pour 1'identification d'un systeme complet 
en introduisant en premier lieu le modele representant les autres sous-systemes, devant 












O Sous-systeme a identiQer 
Correspondances systeme r6el / identificateur 
Figure 3.9 Principes generaux d'identification de sous-systemes 
Pour identifier de facon appropriee le systeme, on doit d'abord selectionner un modele 
valable pour le filtre adaptatif. Ce modele est concu afin qu'il represente les 
caracteristiques dynamiques importantes du systeme. Reste a choisir l'algorithme 
d'adaptation. D existe deux grandes categories d'algorithme d'adaptation: iteratif et 
optimum. L'algorithme iteratif estime, pour chaque echantillon reel d(n), les coefficients 
du filtre adaptatif qui minimiseront l'erreur entre sa sortie future y(n+l) et le prochain 
echantillon reel d(n+l) et s'approche ainsi pas a pas du filtre qui represente le mieux le 
systeme [Haykin 2001]. Dans ce type d'algorithme, le nombre d'iterations correspond 
au nombre d'echantillons juge optimal pour identifier le systeme. De son cote, 
l'algorithme optimum considere du meme coup l'entierete du signal reel d(n) pour 
determiner le filtre qui represente le mieux le systeme. Une distinction importante doit 
etre faite entre ces deux techniques. La solution resultante de l'algorithme adaptatif 
depend de plusieurs facteurs. Par exemple, 1'initialisation des parametres du filtre 
adaptatif, un parametre qui sert a controler la rapidite de convergence de l'algorithme 
vers la solution et un parametre qui determine le poids qu'ont les echantillons passes 
dans la determination des nouveaux coefficients du filtre adaptatif [Fontaine et coll. 
2005b]. Pour sa part, la solution donnee par 1'algorithme optimum ne depend d'aucun 
parametre et s'avere done la solution la plus juste du systeme. Selon le contexte, un 
algorithme d'adaptation devient plus approprie que l'autre. Par exemple, lorsqu'un filtre 
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adaptatif est utilise pour identifier les caracteristiques ponctuelles d'un systeme qui 
evolue dans le temps, 1'algorithme iteratif doit etre privilegie car il s'adapte aux 
conditions presentes du systeme contrairement a 1'algorithme optimum qui considere 
l'entierete du signal pour estimer le systeme, ce qui tend a moyenner la solution. Si par 
contre, le systeme est considere comme invariant dans le temps, il est preferable 
d'utiliser 1'algorithme optimum puisque le calcul n'a a etre execute qu'une seule fois et 
que ce dernier est par definition plus exact que 1'algorithme iteratif. Par contre, si le 
temps de calcul est important, le concepteur doit regarder si la methode iterative est plus 
rapide et dans 1'affirmative considerer de sacrifier un peu de justesse d'identification au 
profit d'une plus grande rapidite. 
Dans le cadre actuel, l'identificateur est utilise pour extraire du signal les 
caracteristiques dynamiques du cristal. Ces caracteristiques sont comparees aux cristaux 
references pour determiner le cristal le plus susceptible d'avoir absorbe le photon. 
Selection de la methode 
Puisque 1'algorithme des presents travaux de maitrise sera implante a l'interieur du 
scanner LabPET™, la methode se voit imposer un detecteur de type phoswich constitue 
d'un cristal LYSO juxtapose a un cristal LGSO, tous deux couples a la meme PDA. 
Pour differencier les deux types de cristaux ( r~ 40 ns pour le LYSO versus t~ 65 ns 
pour le LGSO), les methodes basees sur 1'analyse des caracteristiques temporelles sont 
rejetees etant donne la tres grande similitude des reponses temporelles des deux types de 
cristaux. Le taux de comptage eleve qu'engendrera le traitement des photons diffuses 
Compton entre cristaux ne permet pas une analyse couteuse en temps de calcul telle que 
l'exige 1'analyse du contenu frequentiel du signal. De plus, cette methode peut etre tres 
sensible au faible rapport signal a bruit des photons Compton enregistres en mode TEP 
ainsi que des rayons-X a energie reduite (30 - 60 keV) en mode TDM. 
L'identification de systeme, de son cote, a presente de bons resultats pour la resolution 
du probleme. A ce jour, deux methodes iteratives ont ete etudiees pour identifier le 
cristal recepteur du photon. La premiere est basee sur l'ajustement d'un filtre adaptatif 
de type ARMAX par un 1'algorithme RLS [Michaud et coll. 2004]. Cette methode 
excelle en presence de bruits importants, mais demeure une alternative couteuse en 
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calculs. La seconde se limite a l'optimisation d'un filtre adaptatif de type AR 
(AutoRegressive) a l'aide d'un algorithme des moindres carres moyens (LMS) pour 
diminuer la charge de calculs [Semmaoui et coll. 2005]. Celle-ci est en mesure de 
soutenir le traitement en temps-reel des evenements recoltes en mode TEP si on exclut 
prealablement les photons Compton. Le debit d'evenements attribuable au mode TDM 
par comptage de photons ou bien engendre par 1'integration des evenements Compton en 
mode TEP proscrit 1'utilisation de cette methode. 
A la lumiere de ce qui a ete expose au sujet des filtres adaptatifs iteratifs et optimaux 
dans la section 3.3.1, il serait approprie d'etudier la possibilite de se tourner vers 
1'algorithme optimum pour accelerer le calcul d'identification, plutot que d'utiliser une 
methode iterative, tel que preconise dans le passe (ARMAX-RLS et AR-LMS). 
L'algorithme d'adaptation optimum duquel decoule 1'algorithme iteratif LMS est le 
filtre de Wiener. Les equations qui regissent le fonctionnement de ce filtre sont 
presentees a la section 5.5.2. Pour sa part, une iteration de 1'algorithme AR-LMS, 
lorsque regi par un parametre non-recursif (bo) et un parametre recursif (a/), est definie 
par les equations suivantes : 
WT (n + l)=WT (n)+u{d(n)-W(n)-Z(n))Z(n) (3-3) 
W=[boai] 
x(n) 
Z(n) = d(n-\) (3-4) 
L'algorithme AR-LMS a deux parametres (bo et aj) requiert 5 multiplications et 4 
additions par iteration. De son cote, le filtre de Wiener prend 4 multiplications et 4 
additions par echantillon et un nombre fixe de 8 multiplications et 3 additions pour un 
modele AR equivalent. Au-dela de 8 iterations, le filtre de Wiener necessite moins de 
multiplications que 1'algorithme LMS et sensiblement le meme nombre d'additions. De 
fa§on generale, pour identifier convenablement un systeme, le nombre d'echantillons 
utilises sera superieur a 8, ce qui signifie que le filtre de Wiener est a privilegier en 
identification de systeme invariant dans le temps, pour un modele AR a deux 
parametres. De plus, le filtre de Wiener est constitue de 4 modules de 
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multiplication/accumulation (MAC) et peut se realiser avec un haut degre de 
parallelisme (Figure 5.3) contrairement a l'algorithme LMS qui doit immanquablement 
etre realise sequentiellement en raison de sa nature iterative. Le filtre de Wiener 
beneficierait done d'une implantation dans le FPGA, qui est construit de maniere a 
paralleliser le traitement de signaux numeriques. Une etude approfondie de cette 
methode, realisee dans le cadre de ces travaux de maitrise, sera presentee au chapitre 5. 
Ce chapitre etait dedie a l'exposition du probleme sur lequel portent ces travaux, soit 
1'identification de cristaux d'un detecteur phoswich, ainsi qu'a l'exploration des 
differentes methodes utilisees par le passe pour le resoudre, ce qui a permis de 
selectionner le filtre de Wiener comme methode appropriee pour ce projet. 
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4 MISE EN FORME ET DISCRIMINATION DES SIGNAUX 
Le present chapitre trace un portrait d'ensemble du traitement necessaire a la 
discrimination du cristal a l'aide du filtre de Wiener. Le traitement en amont du filtre de 
Wiener sera d'abord presente pour terminer sur le traitement en aval du filtre de Wiener. 
4.1 Traitements preliminaires a l'identification par filtre de Wiener 
Avant d'aboutir a l'identification par filtre de Wiener, les signaux doivent etre mis en 
forme afin d'ameliorer les performances d'identification, de simplifier l'implantation 
dans le FPGA et de minimiser la duree du traitement par le filtre de Wiener. La Figure 
4.1 montre la chaine de traitement preliminaire a 1'algorithme d'identification par filtre 
de Wiener. Chacune des etapes est decrite plus en profondeur dans les sections 
suivantes. 
CAN Filtre Wiener 
Filtre 
DC - > 
Norma-
lisation - > 
Interpo-
lation - > 
Mise en 
phase - > 
Decima-
tion 
Figure 4.1 Chaine de traitement des signaux preliminaire au filtre de Wiener 
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4.1.1 FiltreDC 
Le filtre DC sert a enlever le niveau continu du signal (baseline) prealablement introduit 
par le preamplificateur de charges. Le filtre doit offrir une certaine immunite aux bruits 
electroniques, ne pas utiliser trop de ressources calculatoires et etre peu influence par 
l'evenement precedant. Le calcul de la moyenne a l'interieur d'une fenetre temporelle 
precedant 1'apparition d'un evenement est une methode simple pour diminuer 1'impact 
du bruit electronique, de nature gaussienne, sur revaluation de la composante DC. Par 
contre, l'utilisation d'une fenetre large augmente la probabilite que l'evenement 
precedant celui actuellement en traitement se retrouve a l'interieur de cette fenetre 
biaisant ainsi la mesure du DC. Des essais effectues sur notre systeme ont montres 
qu'un calcul de moyenne sur 4 echantillons donnait de bons resultats. Les signaux 
entree/sortie du filtre DC sont presented a la Figure 4.2 pour un signal issu de la chaine 
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Figure 4.2 Exemple du fonctionnement du filtre DC sur un signal reel 
4.1.2 Normalisation 
La normalisation en amplitude a pour objectif de limiter la plage dynamique des signaux 
qui entrent dans le filtre de Wiener afin d'en faciliter l'implantation a l'interieur du 
FPGA. De plus, lorsque les donnees sont bornees entre —1 et +1, l'algorithme implante 

































Figure 4.3 Exemple du fonctionnement de la normalisation en amplitude sur un signal 
reel 
4.1.3 Interpolation 
L'interpolation d'un signal discret augmente d'un facteur / la quantite d'echantillons 
d'un signal par unite de temps. Ce traitement preliminaire est necessaire pour la mise en 
phase des echantillons de l'evenement et de la reponse impulsionnelle du modele de la 
chaine d'acquisition afin d'augmenter la justesse de 1'identification. Pour comprendre 
les principes de 1'interpolation par filtre a reponse impulsionnelle finie (RIF) passe-bas, 
on se doit d'explorer les caracteristiques du signal dans le domaine continu, discret de 
base et discret interpole (Figure 4.4). La Figure 4.5 presente les resultats d'une 
simulation effectuee dans l'environnement Matlab; un signal deterministe x(t) (somme 
de fonctions sinuso'idales) limite en frequence est discretise (x[n]\ puis interpole (y[nj). 
Le resultat de l'interpolation y[n] montre que les echantillons interpoles coincident 
presque exactement avec leur equivalent dans le domaine continu x(t). 
x(t), 
Figure 4.4 Schema d'un interpolateur (FPB : filtre passe-bas) 
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x10 
Figure 4.5 Exemple d'interpolation sur signal deterministe limite en frequence 
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La premiere etape de 1'interpolation consiste a convertir le signal continu x(t) limite en 
frequence, en signal discret x[n] en utilisant une frequence d'echantillonnage angulaire 
(Os qui respecte le critere de Nyquist (cot; >2(0^). La Figure 4.6.a presente le signal 
continu x(t) ainsi que son spectre frequentiel X(jco). Pour sa part, la Figure 4.6.b presente 
le signal discretise x[n] ainsi que le spectre frequentiel X(e* ) y etant associe. Le spectre 
frequentiel d'un signal discret a une periode de 2;ret la frequence angulaire normalisee 
Qm correspondant a la frequence angulaire maximale du signal continu x(t) est de 
2 7T Qin / (Oi, lad/sec. Les caracteristiques du spectre frequentiel X{dQ) du signal discret 
permettent de saisir la nature du critere de Nyquist; lorsque (Qm > (Q +2, il se trouve que 
Qm > 7t€i dans ce cas la periodicite du spectre frequentiel X{d ) fait qu'il se cree un 
repliement (aliasing) autour de la frequence angulaire normalisee K dans l'intervalle 
\2.K-Qm ;Qm\ L'effet de repliement engendre une distorsion irreversible sur le signal 
echantillonne. 
Lors de la deuxieme etape, le signal discret de base x[n] se voit inserer / - 1 echantillons 
de valeur nulle entre chacun de ses echantillons originaux composant ainsi le signal 
xjfn]. La Figure 4.6.c presente le resultat de ce traitement dans les domaines temporel 
X[[n] et frequentiel X^e?a). Le spectre frequentiel Xrfe?a) montre que 1'operation a eu 
pour effet de comprimer l'axe frequentiel £2, les frequences qui se trouvaient 
anterieurement a Q0 se trouvent dorenavant a Q0 -#•/. 
La troisieme et derniere etape vise a rejeter la partie du spectre superieure a Qm +1 et 
inferieure a K de maniere a ramener la periodicite du spectre a 2K et a ainsi obtenir le 
signal temporel discret correspondant a l'echantillonnage du signal continu a une 
frequence angulaire de Qs xl. 
Pour resumer, on peut dire que, pour un signal echantillonne rencontrant le critere de 
Nyquist, l'echantillonnage d'un signal continu a une frequence de / , Hz suivi de son 
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(a) - Signal continu x(t) et son spectre frequentiel X(jco) 
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(b) - Signal echantillonne x[n] et son spectre frequentiel X(e!a) 
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(d) - Signal interpole filtre y[n] et son spectre frequentiel Y(dQ) 
Figure 4.6 Principes de 1'interpolation par filtre passe-bas 
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Le filtre passe-bas d'interpolation sert a rejeter les images compressees du spectre 
original situe entre Qm+l et 27U-{2m+I. Pour preserver l'integralite des 
caracteristiques temporelles du signal original, le filtre doit avoir une reponse en 
amplitude unitaire dans la bande passante et nulle ailleurs, en plus de presenter un 
dephasage lineaire en frequence de la forme ocQ dans la bande passante [Oppenheim 
1983]. Un dephasage de ce type assure que toutes les frequences mettent le meme temps 
a passer de 1'entree a la sortie du filtre, ce qui permet de preserver la coherence de phase 
du signal. La propriete de delai de la transformee de Fourier en temps discret en fait la 
demonstration [Jackson 1991] : 
x[n-n0]^e-ian°X(ejCl) (4-1) 
Pour garantir la linearite en frequence du dephasage engendre par un filtre RIF, dans la 
bande passante, il suffit que sa reponse impulsionnelle soit symetrique, i.e. que 
h(n) = h(M -n) [Bose 2004]. Une des caracteristiques interessantes des filtres a RIF est 
qu'ils sont par definition toujours stables [Jackson 1991]. Par contre, ce type de filtre est 
generalement plus imposant en termes de nombre de coefficients que leur equivalent a 
RII pour une reponse frequentielle en amplitude donnee. 
Un filtre passe-bas ideal, i.e. de type mur de brique (brick-wall) a dephasage nul, est 
defini dans le domaine frequentiel par : 
[\ | Q | < Q 
HFPBI(ejn)= c (4-2) 
o ,f l>n r 
Ce qui donne une reponse impulsionnelle du type : 
hFPBI\n\ = —^sinc 
(ay (4-3) 
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La reponse impulsionnelle d'un filtre passe-bas ideal est done infinie et non causale, 
deux specificites qui rendent ce filtre ^realisable. En multipliant la reponse 
impulsionnelle du filtre passe-bas ideal par une fenetre de longueur finie symetrique 
w[n] et en decalant le resultat dans le temps, on obtient un filtre causal de longueur finie 
de la forme: 





a M n — , 0 < n < M 
, ailleurs 
(4-4) 
II existe plusieurs types de fenetres pour la conception des filtres FIR. Leurs proprietes 
sont resumees dans le TABLEAU 4.1. Le choix de la fenetre se fait en fonction de 
1'attenuation dans la bande coupee et de la largeur de la bande de transition desiree. II 
existe des methodes de conception de fenetres qui se plient aux exigences du 
concepteur: attenuation dans la bande coupee et largeur de bande de transition. La 
fenetre de Kaiser en est un exemple. 








J l , 0 < « < M 
































Puisque la reponse impulsionnelle du filtre passe-bas ideal decale et celle de la fenetre 
sont symetriques par rapport au meme point, la reponse impulsionnelle resultant de leur 
multiplication Test aussi, ce qui assure un dephasage lineaire dans la bande passante du 
filtre passe-bas non ideal. 
II est possible de realiser le filtre d'interpolation plus efficacement. En s'attardant au 
schema de base (Figure 4.4), on constate que (1-1) +1 x 100 % des echantillons qui 
entrent dans le filtre RIF passe-bas sont de valeur nulle. Le filtre a coefficients variant 
periodiquement dans le temps (Figure 4.7) tire profit de cette caracteristique des 
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Figure 4.7 Schema d'un interpolateur par filtre a coefficients variables periodiques 
Lorsque le filtre passe-bas de 1'interpolateur de facteur / est constitue de M coefficients, 
le filtre a coefficients variables periodiques doit etre forme de / filtres comportant 
chacun K-M -^-/coefficients. Mathematiquement, cela signifie qu'un filtre RIF passe-
bas de base caracterise par la fonction de transfert suivante : 
A / - 1 
H(z) = Xh(i)-z (4-5) 
i=0 
peut etre remplace par un filtre a coefficients variables periodiques forme de / sous-
filtres dont le ffme a pour fonction de transfert: 
K-\ 
H A ^ ^ ^ + i-1)-^ , N = 0,l...I-l (4-6) 
i=0 
Cette forme d' implantation par filtre a coefficients variables represente un facteur de 
diminution de calculs avoisinant le facteur d'interpolation /. 
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4.1.4 Mise en phase 
II est primordial, pour obtenir du filtre de Wiener des resultats representatifs, que le 
signal enregistre en temps-reel soit en phase avec la reponse impulsionnelle issue du 
modele de la chaine d'acquisition. Pour identifier le cristal, un modele pour la chaine 
d'acquisition a ete construit et est defini dans le domaine de Fourier par : 
ACQ(eja)= £ acq[n]-Z-iQn (4-7) 
Bien entendu, ce modele est a dephasage nul, ce qui n'est pas le cas pour la majorite des 
signaux enregistres du systeme d'acquisition puisque les photons detectes par les 
cristaux sont asynchrones par rapport a l'horloge d'echantillonnage des CAN du 
scanner. Cet asynchronisme mene a l'enregistrement d'un evenement X(e^a) a 
dephasage aleatoire n0 : 
X (eja) = ACQ(ein) • C (ej£i) • e^^ (4-8) 
v
 v ' Dephasage 
Cristal 
ou C(e^a) represente la transformee de Fourier de la reponse du cristal et n0 represente 
une fraction de la periode d'echantillonnage des CAN. Le filtre de Wiener identifie par 
definition un cristal C(e^a) a dephasage nul. Alors, pour tenir compte du dephasage, soit 
on le considere lors de la generation du modele ACQ(el ) pour chaque evenement 
enregistre, soit on le retire du signal enregistre avant son identification par le filtre de 
Wiener. Dans les deux cas, on doit effectuer un decalage temporel de n0 echantillons. 
Puisque n0 est fractionnaire, le signal doit prealablement etre interpole, decale puis 
decime pour revenir dans le domaine discret original i.e. a la frequence 
d'echantillonnage des CAN. 
Introduire le dephasage lors de la generation du modele de la chaine d'acquisition 
consiste a utiliser le modele non dephase, l'interpoler d'un facteur / correspondant a la 
precision de l'estimateur de dephasage, le dephaser de n0 echantillons, le decimer pour 
enfin l'appliquer au moteur d'inference du filtre de Wiener. Pour accelerer 1'application 
du signal dephase au moteur d'inference, il est souhaitable d'utiliser une table de 
modeles pre-dephases pour toutes les valeurs possibles de n0 : 
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ACQn (ein) = ACQ(ejn)-e-inn° o acq% [n] = acq[n-n0] (4-9) 
Compenser pour le dephasage du signal enregistre consiste a l'interpoler d'un facteur / 
correspondant a la precision de l'estimateur de dephasage, a y appliquer un dephasage 
inverse de -n0 echantillons, a le decimer et enfin a l'appliquer au moteur d'inference du 
filtre de Wiener: 
Xna(ejn) = X(ejn)-ejnn° ^ x% [n] = x[n + no] (4-10) 
La Figure 4.8 presente un exemple de mise en phase du signal enregistre du systeme 
d'acquisition; le critere utilise au cours du projet pour la mise en phase du signal est de 
considerer comme le debut de l'evenement, le premier echantillon de la montee qui se 
situe au-dessus de 20% de Famplitude maximale de l'evenement. Ce critere n'est pas 
optimal et devra etre remplace par le parametre de dephasage extrait de l'algorithme de 
discrimination en temps, mais cela ne fait pas partie du champ d'etude du present 
travail. Neanmoins, les resultats d'identification obtenus avec ce critere de remise en 
phase sont satisfaisants. Pour 1'implantation dans le FPGA, il est plus rapide d'utiliser 
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Figure 4.8 Exemple de fonctionnement de la mise en phase 
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T i l l 
-Signal original 
-Signal mis en phase 
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4.1.5 Decimation 
La decimation d'un signal discret diminue d'un facteur D la quantite d'echantillons d'un 
signal par unite de temps. Ce traitement preliminaire est necessaire pour ramener la 
frequence d'echantillonnage associee au signal discret a celle des CAN suite a 
1'interpolation et a la mise en phase du signal. Les caracteristiques du signal dans le 
domaine discret de base et discret decime seront explorees pour bien saisir ce que la 
decimation d'un signal implique (Figure 4.9). 
x[n] 
Figure 4.9 Schema d'un decimateur (FPB : filtre passe-bas) 
La premiere etape consiste a filtrer le signal discret x[n] de facon a eliminer les hautes 
frequences qui, autrement, causeraient du repliement spectral (aliasing) lors de la 
decimation. La Figure 4. lO.a presente le signal discret filtre xF[n] ainsi que son spectre 
frequentiel Xfijco). 
Lors de la deuxieme etape, le signal discret filtre xF[n] se voit retirer D - 1 echantillons 
sur D, constituant ainsi le signal decime xo[n] : 
xD [n] = xF [D • n] (4-11) 
La Figure 4.10.b presente le signal decime xv[n] ainsi que le spectre frequentiel XD(^°) 
qui y est associe. Dans le cas d'un decimateur, lorsque DQm > K, il y a apparition de 
repliement spectral (aliasing) autour de la frequence angulaire normalisee 7t dans 
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(b) - Signal decime xoin] et son spectre frequentiel Xv(dQ) 
Figure 4.10 Principes du decimateur 
Dans le cas present, le signal est interpole, mis en phase et decime d'un facteur egal au 
facteur d'interpolation, ce qui permet d'eliminer le filtre passe-bas du decimateur. En 
effet, dans le cas ou un signal discret limite en frequence (I2m <7t) est interpole d'un 
facteur /, son spectre frequentiel est limite en frequence a Qmi=Qm-hI. Puisque le 
critere pour qu'il n'y ait pas de repliement lors d'une decimation est D x QmD<n, en 
utilisant D = I, la frequence superieure du spectre frequentiel du signal decime sera D x 
QmD =D xQmi =D xQn -hi = £2m <7t, ce qui garantit qu'il n'y aura pas de repliement 
spectral. 
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4.2 Traitements subsequents a l'identification par filtre de Wiener 
De l'identification du cristal par le filtre de Wiener resultent deux coefficients. Ces 
coefficients servent a determiner lequel des cristaux du module phoswich est le plus 
susceptible d'avoir absorbe le photon incident. Un classificateur sera employe pour 
effectuer la discrimination. 
4.2.1 Classification 
Le but du classificateur est, comme il vient d'etre mentionne, de determiner lequel des 
deux cristaux du detecteur phoswich, le LYSO ou bien le LGSO, a absorbe le photon. Le 
classificateur a a sa disposition les coefficients ai et bo du filtre de Wiener pour effectuer 
cette tache. 
A ce niveau de la discussion, il est important de connaitre la correspondance physique 
des coefficients ai et bo. Le coefficient ai est fonction de la constante de decroissance 
exponentielle de remission de la lumiere dans le cristal. De son cote, le coefficient bo 
est fonction de plusieurs facteurs : le rendement lumineux du cristal, l'efficacite de 
couplage entre le cristal et la photodiode a avalanche et l'energie depose dans le cristal 
par le photon incident. L'energie deposee dans le cristal demeure inconnue et n'est pas 
fonction du cristal. Consequemment, il est plus approprie d'exclure le parametre bo lors 
de la classification de l'evenement. Ceci implique alors l'utilisation d'un classificateur 
unidimensionnel base uniquement sur le parametre ai. 
Comme nous le verrons au chapitre 5, la distribution des evenements issus d'un 
detecteur phoswich, suivant le coefficient ai, se compose de deux distributions 
gaussiennes relativement bien separees (Figure 5.13). Les distributions gaussiennes 
gauche et droite correspondent respectivement a des signaux generes des cristaux LYSO 
et LGSO. Puisque la distribution suivant le parametre ai presente une separation 
importante entre les populations de cristaux LYSO et LGSO, il suffi d'utiliser un 
classificateur par hyperplan pour determiner la classe d'appartenance de chaque 
evenement traite; dans un espace a une dimension, l'hyperplan se resume a un point et 
correspond au seuil de discrimination. Afin de minimiser le taux total d'erreurs de 
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discrimination, le seuil de discrimination des cristaux sur l'axe ai est fixe au croisement 
des deux distributions gaussiennes. 
Dans le LabPET™, chaque canal electronique doit utiliser un seuil de discrimination 
distinct pour minimiser le taux d'erreurs de discriminations de chacun des canaux. En 
effet, les constantes de decroissances de 1'ensemble des cristaux presents dans le 
scanner varient suffisamment pour modifier la valeur moyenne des gaussiennes 
presentes dans la distribution des evenements en fonction du coefficient ai. Ceci modifie 
l'emplacement du point de croisement des deux gaussiennes et done du point de 
separation optimal du classificateur. 
Ce chapitre a presente les differentes etapes de mise en forme et de traitements 
necessaires au bon fonctionnement du filtre de Wiener ainsi que le traitement des 
donnees issues du filtre de sorte a discriminer le cristal scintillateur du detecteur 
phoswich. 
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PERFORMANCES DU FILTRE DE WIENER APPLIQUE AU LABPET™ 
Le present chapitre est une copie integrate de 1'article presentant les resultats des 
travaux presented dans ce memoire; il a ete publie dans le journal IEEE Transactions on 
Nuclear Science en juin 2008. 
Titre 
Implantation temps-reel d'un algorithme d'identification de cristal par filtre de Wiener 
Sommaire 
Le LabPET™, tomographe d'emission par positrons pour petits animaux lance 
recemment et base sur un detecteur a photodiodes a avalanche, donne la possibilite de 
d'analyser en temps-reel toute l'information necessaire a la reconstruction de l'image de 
type tomographique. Puisque la photodiode a avalanche est couplee a un detecteur 
phoswich forme d'un cristal de type LGSO et d'un autre de type LYSO places cote a 
cote, un algorithme d'identification de cristal doit etre developpe pour soutenir 
1'extraction de parametres des cristaux en temps-reel et ce dans un environnement a haut 
taux de comptage. De plus, 1'algorithme doit etre en mesure de supporter l'ajout de 
nouveaux types de cristaux sans ajout significatif de mise a jour de 1'algorithme. Pour 
ces raisons, un algorithme d'identification de cristal rapide reposant sur le filtre de 
Wiener est propose. Ce filtre optimal infere directement, de facon non iterative, les 
parametres du cristal par minimisation d'une fonction de cout quadratique. Une 
discrimination unidimensionnelle sert a 1'identification du cristal scintillateur. 
L'algorithme atteint des performances discriminatoires proches de 88 % en presence de 
photons de basse energie (~60keV) et proche de 100% lorsqu'il est expose a une 
source de photons de 511 keV, et ce, a des taux de comptage avoisinant les 
10 M evenements/sec lorsqu'il est implante dans un FPGA. 
40 
Document publie en juin 2008 dans le journal IEEE Transactions on Nuclear Science 
Real Time Implementation of a Wiener Filter Based Crystal Identification Algorithm 
I 1 9 
Nicolas Viscogliosi , Joel Riendeau , Philippe Berard , Member, IEEE, Marc-Andre 
1 1 9 
Tetrault , Roch Lefebvre , Member, IEEE, Roger Lecomte , Member, IEEE, and Rejean 
Fontaine1, Member, IEEE 
department of Electrical and Computer Engineering, Universite de Sherbrooke, 
Sherbrooke, QC, Canada, J1K 2R1 
Department of Nuclear Medicine and Radiobiology, Universite de Sherbrooke, 
Sherbrooke, QC, Canada, J1H 5N4 
41 
5.3 Abstract 
The recently launched LabPET™, a small animal Avalanche PhotoDiode (APD)-based 
PET scanner with quasi-individual readout and massively parallel processing, makes it 
possible to acquire real-time information necessary for Positron Emission Tomography 
(PET) images reconstruction. Since each APD is coupled to an LYSO/LGSO phoswich 
scintillator pair, an efficient crystal identification algorithm must be developed to sustain 
real-time crystal feature extraction in high PET count rate. Furthermore, a less 
application specific algorithm is needed to easily expand its use to a large range of 
crystal materials. For these reasons, a new ultra-fast crystal identification algorithm 
based on a Wiener filter is proposed. This optimum filter instantly recovers crystal 
parameters by minimizing a linear cost function. A one-dimension projection based 
discrimination is used to identify the scintillating crystal. The algorithm achieves a 
discrimination rate of - 8 8 % for low-energy X-ray photons (~ 60 keV) and up to 
~ 100% for high energy 511 keV photopeak photons, and these, with a maximum 
throughput of 10 Mevents/sec when implemented in a field programmable gate array. 
5.4 Introduction 
Molecular and genomic imaging requires the fusion of both high-resolution anatomical 
information and functional data. This fusion is currently achieved with multi-modality 
scanners composed of distinct apparatus, which have their own detection systems and 
therefore their own resolution. Images acquired sequentially make them prone to fusion 
artifacts originating from normal cardiac, respiratory and peristaltic motion, or 
involuntary displacement of the subject [Townsend et coll. 2001]. To overcome these 
problems, it was proposed to develop a multi-modality scanner - PET, SPECT and CT -
having the ability to acquire image data for all modalities using the same detectors and 
same electronics [Saoudi et coll. 1999b], [Fontaine et coll. 2005a]. Such electronics 
must cope with a high range of photon energy, ~ 30 keV for CT up to 511 keV for PET. 
A first version of such scanner, the LabPET™, achieves high intrinsic spatial resolution 
(~ 1.3 mm) in PET using 2 mm x 2 mm x ~ 10 mm LYSO and LGSO crystals (see 
TABLEAU 5.1) assembled along one long side into a phoswich detector readout by a 
single APD [Pepin et coll. 2006]. This phoswich arrangement requires the 
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implementation of pulse shape analysis techniques to identify which crystal has 
scintillated. Discrete Fourier transform and direct time-domain pulse shape analysis are 
among the methods used so far to address this task [Streun et coll. 2003]. Excellent 
results can be obtained with such techniques using crystal having significantly different 
optical characteristics. More recently, methods based on adaptive filter theory [Ljung 
1999] have been proposed to identify scintillator pulse shapes by adjusting an 
AutoRegressive Moving-Average with exogenous variable (ARMAX) model, or simply 
an AutoRegressive (AR) model, using Recursive Least-Square (RLS) or Least Mean-
Square (LMS) algorithms. Discrimination is performed by simple Euclidian distance 
measurement in the modeled multi-parameter space. These techniques achieve excellent 
results even for crystals with similar decay times (e.g. ~ 40 ns and ~ 65 ns) [Michaud et 
coll. 2004], [Semmaoui et coll. 2005]. However, due to their iterative processing and 
computational complexity, these techniques can hardly sustain high count rate in a 
dedicated Digital Signal Processor (DSP) for real-time data analysis. 
TABLEAU 5.1 SCINTILLATOR PHYSICAL CHARACTERISTICS 
LYSO LGSO 
Scintillation Decay Constant (ns) 
Light Yield (% Nal(Tl)) 



















In order to be able to process the low-energy events (~ 60 keV) and satisfy the high 
count rate encountered in Compton photon processing [Berard et coll. 2007], this paper 
investigates a method to replace the iterative RLS or LMS algorithms by a direct linear 
optimization method for adjusting the AR model. The proposed optimization method, 
referred to as a Wiener filter, makes it possible to reach instantly an optimal solution 
that LMS algorithm attempts to reach iteratively [Haykin 2001]. Furthermore, the 
Wiener filter is non-specific to crystal materials compare to LMS and RLS iterative 
solution that need to be tuned for a small range of crystal characteristics [Semmaoui et 
coll. 2005]. In the end, this approach can be implemented with a high degree of 
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parallelism in Field Programmable Gate Array (FPGA), which significantly speeds up 
the computation. 
5.5 Crystal Identification Method 
The acquisition channel of the LabPET™ - consisting of an APD, a charge sensitive 
preamplifier (CSP) [Pratte et coll. 2004], an anti-aliasing filter and an analog to digital 
converter [Fontaine et coll. 2005c] - is basically a light-to-voltage converter with a 
shaping stage. Although the scintillating material's characteristics cannot be extracted 
directly from the output signal of the crystal, they can be inferred from the electrical 
signal delivered by the acquisition channel (d(n)). A Crystal Identification (CI) scheme 
is implemented as a multi-stage process which involves extracting appropriate 
characteristics from events d(n) (Parametric Identifier) followed by crystal 
discrimination (Classifier) 
(Figure 5.1). 







Figure 5.1 Crystal material identification scheme 
5.5.1 Crystal Parametric Space 
Discrete-time, linear, time-invariant (LTI) systems are completely defined by a time-




where x(n) and y(n) are respectively the input and output of the corresponding system at 
time n while bj and a, are the difference equation coefficients. Crystal materials used in 
the LabPET™ are properly modeled by an input gain coefficient (bo) and a recursive 
coefficient (aj); bo is related to the light yield of the crystal and ai to its scintillation 
decay constant. 
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5.5.2 Crystal Parameter Extraction with the Wiener Filter 
The goal of the parametric identifier (Figure 5.2) is to determine the crystal difference 
equation coefficients, bo and a;, that give the electrical signal, d(n), recorded at the 
output of the acquisition channel. 
d(n)-
8-^V/H Acquisition channel model 
x(n) 





•>[b0 a j 
Figure 5.2 Parametric identification scheme 
From a signal and system theory point of view, serially connected LTI sub-systems may 
be reordered without affecting the behavior of the higher-level system. Thus, the 
acquisition channel model, built using all a priori knowledge of the acquisition channel, 
can be placed prior to the crystal inference engine in the parametric identifier block 
(Figure 5.2). The crystal inference engine uses x(n), the acquisition channel model 
impulse response, and d(n), the recorded event, to minimize a specific cost function 
J(bo, ai) for recovering bo and a\ that correspond to the optimal crystal difference 
equation coefficients. In this case, the Wiener filter is used as the crystal inference 
engine. It minimizes the expected value, E{»}, of the square differences between the 
observed signal d(n) and a virtual signal y(n) computed with a LTI filter as: 
y(n) = W-Z(n) (5-2) 
where: 
x(n) 
Z(n) = d(n-l) (5-3) 
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The cost function of the optimal Wiener filter is described as: 
J(W) = E{(d(n)-y(n)f} (5-4) 
and the coefficients of the optimal Wiener filter that minimize the cost function are: 
(5-5) 
R = E{Z(n)-ZT(n)} 
p = E{d(n)Z(n)} (5-6) 
5.6 Implementation 
The whole CI process (Figure 5.3) can take advantage of an FPGA implementation due 
to its intrinsic parallel behavior. The algorithm multiplies-and-accumulates every sample 
acquired from the acquisition channel and computes crystal parameters bo and aj. 
Figure 5.3 FPGA implementation scheme. D and N are respectively used to identify the 
denominator and numerator inputs of the dividers. 
46 
Results 
The LabPET™ CSP has two operation modes: PET and CT [Pratte et coll. 2004]. 
Shaping time (x) and gain factor (A) for both configurations are given in TABLEAU 
5.2. A preliminary validation of the discrimination capability for both cases were 
investigated using 100 000 photons acquired with each crystal (LGSO and LYSO) 
individually coupled to an APD. CI from both experiments were used to build individual 
crystal spectrum and evaluate discrimination performance in Matlab. In addition, 
algorithm susceptibility at weak Signal to Noise Ratio (SNR) levels was demonstrated 
using radioactive sources with low characteristic emission energies. Since the aim of the 
algorithm is to discriminate crystals in a phoswich arrangement, CI spectra of 
individually coupled crystals were compared to phoswich spectrum. The discrimination 
rates achieved in the following experiments were obtained by a simple one-dimension 
classification using the crystal difference equation coefficient a/. Since the proposed CI 
method discriminates the crystals by their scintillation constant related parameter («;) 
and not by their light yield related parameter (bo), all signals recorded by the system 
may be normalized in amplitude for FPGA implementation with no discrimination rate 
degradation; amplitude normalization has a consequence on bo only. 
TABLEAU 5.2 CSP CHARACTERISTICS FOR PET & CT CONFIGURATION 
MODE 
CSP Mode PET CT 
x (ns) ~ 1380 - 138 
A(mV/fC) ~3 - 3 0 
For all experiments a limited number of events (< 2%) were rejected based on two 
criteria. The former consists in the presence of pile-up events, which are not the scope 
of this paper, and the later was on events that hit directly the APD. 
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5.7.1 PET-Mode Experiment Results 
In the first experiment, a 68Ge source of 511 keV was used with the CSP configured in 
PET mode with crystals individually coupled to an APD. Figure 5.4 and Figure 5.5 
show the CI density-plot and CI arspectra for the acquired datasets, respectively. Fig. 6 
shows the energy distribution of the events processed by the CI algorithm and illustrates 
the proportion of Compton photon in the datasets. The ADC channel lower limit 
threshold used for noise removal was 7 and the upper limit threshold used for Compton-
only CI was 75 (Figure 5.6). A discrimination rate (see Figure 5.5 and TABLEAU 5.3) 
of 98.68 % was achieved when including all photons and 98.13 % when only Compton 
photons were included. One can note from Figure 5.5 that because of the lower SNR of 
Compton events compare to photopeak events, a shift occurs on the Compton aj 
evaluation. This tends to widen the total ai-spectrum. 
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68/ Figure 5.4 CI density-plot in PET mode for 08Ge (511 keV) source. 100 000 photons 
were acquired for each crystal individually coupled to an APD and processed by the CI 
algorithm. The spectra show the dataset CI density for all photons, for Compton photons 
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Figure 5.5 CI a/-spectra in PET mode for Ge (511 keV) source. The spectra show the 
dataset CI aj coefficient density for all photons, for Compton photons only and for 





















68, Figure 5.6 Energy spectra of the LYSO and LGSO crystals in PET mode for Ge 
(511 keV) source. The spectra show a great proportion of Compton photons. 
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In the second experiment, we used a low energy Co (122 keV) source with the CSP 
configured in PET mode. Figure 5.7 and Figure 5.8 show CI density-plot and 
CI ay-spectra for the acquired datasets, respectively. Discrimination results (see Figure 
5.8 and TABLEAU 5.3) slightly drops to 95.17 %; a performance variation of -3.51 % 
zro 
with respect to the Ge source. 
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Figure 5.7 CI density-plot in PET mode for 57Co (122 keV) source. 100 000 photons 
were acquired for each crystal individually coupled to an APD and then processed by 
the CI algorithm. The spectra show the dataset CI density for all photons. 
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Source: * Co 
Number of photons: 
LYSO database: 100 000 
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Rejected photons: 
LYSO database: 846 
LGSO database: 708 
Discrimination rate: 95.17% 
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57, Figure 5.8 CI ay-spectra in PET mode for Co (122 keV) source. The spectra show the 
dataset CI aj coefficient density for all photons. 
5.7.2 CT-Mode Experiment Results 
In this experiment, a source of Co (122 keV) was used with the CSP configured in CT 
mode. Figure 5.9 and Figure 5.10 show CI density-plot and CI ^-spectra for the 
acquired datasets, respectively. A discrimination rate of 96.95 % (see Figure 5.10 and 
TABLEAU 5.3) was obtained which is slightly better (+1.78 %) than results obtained in 
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.57 , Figure 5.9 CI density-plot in CT mode for 3'Co (122 keV) source. 100 000 photons were 
acquired for each crystal individually coupled to an APD and then processed by the CI 


















Number of photons: 
LYSO database: 100 000 
LGSO database: 100 000 
Rejected photons: 
LYSO database: 1 536 
LGSO database: 843 
Discrimination rate: 96.95% 
0.7 0.8 
a coefficient 
Figure 5.10 CI a;-spectra in CT mode for 57Co (122 keV) source. The spectra show the 
dataset CI ai coefficient density for all photons. 
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In the second experiment, we use a low energy 241Am (60 keV) source with the CSP 
configured in CT mode. Figure 5.11 and Figure 5.12 show CI density-plot and 
CI ay-spectra for the acquired datasets, respectively. The discrimination rate (see Figure 
5.12 and TABLEAU 5.3) drops to 88.01 %; a performance variation of -8.94 % with 
respect to the 57Co 122 keV source. 
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241 Figure 5.11 CI density-plot in CT mode for Am (60keV) source. 100 000 photons 
were acquired for each crystal individually coupled to an APD and then processed by 
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Number of photons: 
LYSO database: 100 000 
LGSO database: 100 000 
Rejected photons: 
LYSO database: 1 339 
LGSO database: 844 
Discrimination rate: 88.01% 




Figure 5.12 CI a;-spectra in CT mode for Am (60 keV) source. The spectra show the 
dataset CI ai coefficient density for all photons. 
TABLEAU 5.3 DISCRIMINATION RATE FOR PET & CT CONFIGURATION 
MODE 
CSP Mode 
Source Energy (keV) 
All Photons 
Compton Photons Only 










96.95 % 88.01 % 
5.7.3 Phoswich Experiment Results 
fa 
In this experiment, a source of DOGe(511keV) was used with the CSP configured in 
PET mode. Figure 5.13 shows CIa;-spectra for individually coupled crystals (LYSO 
and LGSO) and for phoswich arrangement. Mean and standard deviation of LYSO and 
LGSO gaussian-like ay-spectra are slightly affected by the phoswich arrangement. 
Figure 5.14 shows original phoswich energy spectrum and post-CI reconstructed energy 





















68, Figure 5.13 CI arspectra in PET mode for 00Ge (511 keV) source. 100 000 photons 
were acquired for each crystal individually coupled to an APD and then 200 000 
photons with the same crystals but in a phoswich arrangement. The spectra show CI aj 
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Figure 5.14 Energy spectrum of LGSO/LYSO phoswich arrangement and corresponding 
post-CI reconstructed energy spectra for both crystals (LYSO and LGSO) in PET mode 
.68, for 05Ge (51 IkeV) source. 
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5.7.4 Real-Time Implementation 
An implementation of the Wiener filter based CI algorithm, in a 160 MHz clocked 
Xilinx Virtex-II Pro FPGA, processes up to 10 Mevents/sec using 16 samples per event. 
It corresponds to a 15-fold speedup factor relative to the LMS iterative CI 
algorithm [Semmaoui et coll. 2005] implemented in a Texas Instruments TMS320C6414 
DSP clocked at 500 MHz. The major speed benefit comes from the parallel structure of 
the Wiener filter algorithm. Iterative algorithms, such as LMS, cannot take advantage of 
the FPGA parallelism capability. 
Fixed-point FPGA implementation misevaluation of aj parameter compare to 
floating-point Matlab simulation is relatively low (~ 0.0124 FWHM) (Figure 5.15); it 
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Figure 5.15 Fixed-point FPGA implemented CI cz;-error-spectra relative to Matlab 
floating-point algorithm. 
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5.8 Discussion and Conclusion 
The method presented in this paper demonstrates excellent speed performance and 
discrimination rates for crystals with slightly dissimilar scintillation times (~ 40 ns for 
LYSO and 65 ns - 75 ns for LGSO). For example, a discrimination rate of ~ 100 % was 
reached for the 511 keV photopeak photons and ~ 98 % for PET Compton photons in 
the PET mode. It then falls to ~ 88 % for lower energy (~ 60 keV) CT photons. The 




Ce memoire avait pour principal objectif de developper un algorithme de traitement de 
signal pour determiner rapidement et convenablement quel cristal, parmi ceux d'un 
detecteur de type phoswich, a arrete le photon incident issu de 1'annihilation du positron 
avec l'electron. Suivant la revue de litterature, le filtre de Wiener semblait l'avenue la 
plus prometteuse pour arriver a cette fin. En effet, sachant que les performances 
discriminatoires de 1'algorithme AR-LMS etaient satisfaisantes et que le filtre de 
Wiener represente la solution recherchee par l'algorithme LMS, il est clair que les 
performances du filtre de Wiener seraient, dans le pire des cas, equivalentes a celles de 
l'algorithme AR-LMS. De plus, le filtre de Wiener possede un avantage substantiel: il 
n'est pas iteratif, ce qui permet de profiter au maximum du parallelisme disponible dans 
un FPGA de facon a diminuer le temps de calcul. L'implantation de 1'algorithme 
AR-LMS a l'interieur d'un FPGA ne donnerait pas un gain de temps aussi important en 
raison de son caractere iteratif, qui limite sa mise en parallele. Ce memoire a demontre 
que le filtre de Wiener offrait un meilleur rendement que l'algorithme AR-LMS et qu'il 
etait en mesure de discriminer correctement des photons Compton de faible energie. Le 
filtre a d'abord ete valide dans Fenvironnement Matlab, puis implante dans le FPGA 
d'acquisition du LabPET™. Les concepts presentes dans ce memoire et necessaires a la 
comprehension du sujet dans son ensemble sont resumes dans les lignes qui suivent. 
Dans la section 2, il a ete question des principes physiques de la TEP et de la TDM. Ces 
phenomenes ont servi a mieux cerner les limitations de ces deux modalites. En TEP, la 
resolution spatiale a des limites physiques attribuables a la non-colinearite des photons 
d'annihilation ainsi qu'a la distance parcourue par le positron entre son emission lors de 
la disintegration nucleaire et son annihilation avec un electron du milieu environnant. 
Les coincidences fortuites et diffusees, inevitables en TEP, deteriorent le rapport 
contraste sur bruit de 1'image reconstruite puisqu'elles inserent de fausses coincidences 
dans les donnees brutes. En TDM, le temps mort de la chaine d'acquisition et de 
traitement des evenements et l'etendue du spectre energetique du tube a rayons-X sont 
autant de facteurs qui affectent les performances de l'appareil. De plus, en utilisant 
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l'approche par comptage de photons en TDM, le debit d'evenements a traiter devient 
tres important et les algorithmes doivent etre ultra-performants pour etre utilisables. 
L'architecture electronique du scanner qui servira de plate-forme materielle pour 
1'implantation du filtre de Wiener, le LabPET™, a ete presentee pour bien comprendre 
les contraintes qui en decoulent. 
Dans la section 3, quelques moyens permettant de corriger partiellement la parallaxe 
dans les scanners a detecteurs longs dans l'axe radial de l'anneau ont ete presentes. 
L'une des methodes positionne une PDA a chaque extremite des detecteurs et determine 
la profondeur d'interaction a l'aide du rapport energetique obtenu grace aux deux PDA. 
Une autre approche utilise un detecteur phoswich forme de cristaux, fabriques de 
materiaux differents, empiles pour diminuer l'incertitude sur la ligne de reponse. Cette 
methode demande un algorithme de traitement de signal pour identifier le cristal qui a 
detecte le photon. Dans cette section, l'amelioration de la resolution spatiale des 
tomographes a egalement ete abordee. Les matrices de cristaux couplees a un tube 
photomultiplicateur (TPM) ou a une PDA specialement con§ue pour etre sensible a la 
position d'entree du photon sont tres utilisees a cet effet. Le probleme est qu'il se cree 
une distorsion en coussin qui degrade quelque peu la resolution spatiale de l'appareil. 
De plus, le multiplexage de plusieurs cristaux sur un meme detecteur, TPM ou PDA 
sensible a la position, limite significativement les taux de comptage admissibles par 
cristal; la detection par un cristal d'un photon paralyse l'ensemble des cristaux du 
detecteur. Le taux de comptage est un facteur determinant dans le scanner LabPET™ si 
on desire aussi acquerir des images TDM par comptage de photons. Les detecteurs 
phoswich ont aussi un role a jouer dans 1'augmentation de la resolution spatiale de 
l'appareil, mais dans ce cas, les cristaux sont places cote a cote au lieu d'etre empiles. 
Cela a pour effet d'augmenter la resolution spatiale sans pour autant augmenter le 
nombre de canaux d'acquisition de donnees. Les techniques de demultiplexage que 
demande un arrangement de type phoswich, ainsi que leurs avantages et inconvenients, 
ont ete enumerees telles la discrimination par la forme d'onde, par la transformed de 
Fourier et par 1'identification de systeme par filtre adaptatif. Cette derniere branche fut 
approfondie dans le but de mieux comprendre le filtre de Wiener qui fait partie de cette 
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technique. Pour terminer, les raisons qui ont mene au choix du filtre de Wiener comme 
champ d'etude de ces travaux ont ete explicitees. 
Dans la section 4, les blocs de pre-traitement et de post-traitement ont ete developpes. 
Entre autres, il a ete question du filtre DC necessaire pour eliminer le decalage cree par 
le preamplificateur de charges, de la normalisation en amplitude necessaire pour faciliter 
1'implantation du filtre de Wiener dans le FPGA, de 1'interpolation et de la decimation 
qui servent a retablir la phase du signal enregistre par le convertisseur 
analogique/numerique et enfin, de la classification des resultats obtenus par le filtre de 
Wiener pour discriminer les cristaux. 
Dans la section 5, le fonctionnement du filtre de Wiener a ete explique de meme que les 
notions de traitement de signal necessaires a sa bonne comprehension. Le schema de 
reference utilise pour son implantation dans le FPGA s'y trouvait aussi. Pour finir, les 
resultats de validation de l'algorithme en arithmetique point-flottant ont ete presentes en 
mode TEP et TDM a plusieurs niveaux d'energie et ce en utilisant des detecteurs a 
cristal unique. Les resultats en mode TEP sont excellents : ~ 99 % avec une source de 
511 keV et - 9 5 % avec une source de 122 keV. Les resultats en mode TDM sont 
satisfaisants : ~ 97 % avec une source de 122 keV et ~ 88 % avec une source de 60 keV. 
L'algorithme a ensuite ete valide avec des detecteurs phoswich et ce, toujours en 
arithmetique point-flottant. Les spectres n'ont ete que peu affectes par le mode phoswich 
par rapport aux detecteurs a cristal unique. Les spectres energetiques reconstruits apres 
identification demontrent le bon fonctionnement de ralgorithme d'identification par le 
filtre de Wiener sur des detecteurs phoswich. Une fois implante dans le FPGA, 
ralgorithme traite jusqu'a 10 M evenements/sec en utilisant une horloge de 160 MHz et 
16 echantillons par evenement. Cette implantation a un rendement 15 fois plus eleve que 
ralgorithme AR-LMS implante dans le DSP TMS320C6414 de Texas Instruments 
utilisant une horloge de 500 MHz. La realisation de l'algorithme en arithmetique point-
fixe dans le FPGA donne des resultats tres similaires a la realisation en arithmetique 
point-flottant. 
Enfin, le developpement de cet algorithme permettra d'ameliorer les performances de 
discrimination des cristaux dans les detecteurs phoswich et d'accueillir un debit d'entree 
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de photons plus eleve au niveau des detecteurs. Dans le futur, le traitement des photons 
diffuses Compton entre cristaux accroitra de facon importante la quantite de donnee a 
traiter par unite de temps et permettra d'augmenter la sensibilite du scanner, ce qui 
pourrait se traduire par une reduction de la dose radioactive injectee au sujet. 
Des travaux presentement en cours se basent sur le filtre de Wiener pour determiner la 
repartition energetique absorbee par les deux cristaux d'un module phoswich lorsqu'une 
diffusion Compton survient dans un cristal du module phoswich et que le photon diffuse 
est ensuite absorbe par le deuxieme cristal du meme module. Cette evaluation est 
necessaire a la determination du scenario le plus probable de diffusion : avec quel cristal 
le photon a-t-il interagi en premier? Ces travaux sont aussi presentement en cours et 
utilisent les reseaux de neurones pour repondre a la question. 
Ces travaux, qui s'inscrivent dans 1'amelioration des performances du scanner 
LabPET™, solidifieront son fonctionnement et aideront par la meme occasion les 
chercheurs qui oeuvrent dans le domaine de l'imagerie moleculaire. 
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